点击“主菜单”——“数据”，即可看到“数据导入”、“数据导出”；
[image: efc6243387d41c19030b320eba2a50e]  [image: 3b039e371a3ac9fe2a0499577ee763e]

一、U盘导入：
点击“数据导入”；
[bookmark: _Toc420072914][bookmark: _Toc420586470][bookmark: _Toc420497430][bookmark: _Toc420321812][bookmark: _Toc420499474]导入坐标数据：
1.先将数据用txt格式编辑好，可按照“数据格式”中的四种格式编写，如下图，其中“,”须为英文格式的逗号，输入一个点后按回车输入下一个点，然后保存到U盘中；
[image: fbb6336c4a0c350d5da35a7e62ed4e5]   [image: ]
4.将U盘插入仪器，在仪器端选择需要导入的数据以及对应的格式，即可完成导入。

二、U盘导出：
1.在“导入导出”界面选择“数据导出”，选择“U盘”；导出文件为txt格式。
[image: 729ac326e7d3f40359f71188829160f]

2.选择需要导出的数据以及格式，即可完成导出。
[image: d95e1c720cb4183f3771c226f38b9a9]  
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